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一：实验目的 

测试板式弹簧结构 1 英寸光学调整架高低温稳定性 

 

二：实验环境 

实验室条件： 

1. 环境温度：22℃。 

2. 环境湿度：46%。 

3. 实验室洁净度：10000 级。 

4. 光学平台实验 

三：实验条件 

电源：LRS-350-24 开关电源 

水冷机：型号 AS1200A 

额定电源：220V、50HZ、1KW  

水冷机设定温度：25℃ 

温控板：TCB-NA 

测量设备：内调焦望远镜 
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四：实验数据 

  测试结果—— 

⚫ 温度升到 60℃时偏下 3 格。（如图 1） 

⚫ 温度回到 25℃时恢复初始。（如图 2） 

⚫ 温度在-10℃时无变化。（如图 3） 

       

图 1                             图 2 

                            

                       图 3 
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五：分析及结论 

测试温度分别为 60℃、25℃、-10℃，并且保存各测试温度恒定 10 分钟。经测试，调整架从

60℃降温到 25℃时恢复初始状态；在-10℃时无变化；调整架可以使用。 


